CoreRestore 2 – instrukcja użycia
CoreRestore 2 jest materiałem przeznaczonym do wykonywania podbudów kompozytowych. Jest materiałem chemo- i światłowiążącym, dającym cień na zdjęciu rentgenowskim, ale nie jest odpowiedni do rekonstrukcji powierzchni okluzyjnych. W skład CoreRestore 2 wchodzą żywica bis – GMA i 83% wagowo (65% objętościowo) nieorganicznego wypełniacza o średniej wielkości cząsteczek 6μ. System zawiera także specjalne kształtki, które są bardzo pomocne w formowaniu kształtu kikuta podbudowy, co znacznie oszczędza czas. UWAGA: WYMIENIONE PONIŻEJ PROCEDURY SĄ NIEZMIERNIE WAŻNE, BY OSIĄGNĄĆ POŻĄDANY EFEKT W PRACY MATERIALEM CORERESTORE 2. PROSIMY OPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA MATERIAŁU.





Instrukcja użytkowania.

 Preparacja zęba powinna obejmować usunięcie tkanek zmienionych próchnicowo, zacementowanie wkładu koronowo – korzeniowego lub pina oraz założenie kształtki, jeśli to konieczne.

A. Aplikacja systemu łączącego.
1. Wytraw szkliwo i zębinę przez 15 sek. za pomocą wytrawiacza Kerr Gel Etchant (37,5% kwas fosforowy).*

2. Spłucz starannie wytrawiacz przez 15 – 20 sek. Delikatnie osusz. Nie wolno przesuszać zębiny.

3. Wstrząśnij buteleczką z OptiBondem Solo Plus. Nanieś jedną kroplę OptiBond Solo Plus i jedną kroplę OptiBond Solo plus Activator do miseczki. Mieszaj przez 3 sek. za pomocą aplikatora.

Uwaga: Aby zastosować OptiBond Solo Plus w jednorazowych kapsułkach, otwórz kapsułkę i nanieś jedną kroplę OptiBond Solo Plus Activator bezpośrednio do komory kapsułki. Mieszaj przez 3 sek. za pomocą aplikatora.

4. Nanieś zmieszany system łączący na powierzchnię szkliwa i zębiny za pomocą aplikatora i delikatnie wcieraj przez 15 sek.

5. Delikatnie rozdmuchaj przez 3 – 5sek.

6. Naświetl przez 20sek.

B. Mieszanie materiału CoreRestore 2

1. Wybierz odpowiedni odcień  bazy i lepkość katalizatora

2. Wyciśnij jednakowe ilości obu past na bloczek do mieszania.

3. Za pomocą łopatki mieszaj obie pasty przez 30 sek. Uważaj, by pęcherzyki powietrza nie dostały się do środka. Czas pracy materiałem CoreRestore 2 wynosi 3min. od momentu rozpoczęcia mieszania.

C. Zakładanie materiału CoreRestore 2

1. Zmieszany materiał może być

· Zakładany za pomocą nakładacza

· Umieszczany w kapsułce dostarczanej z materiałem

· Umieszczany w innym dowolnym systemie służącym do aplikacji (np.Centrix style)

2. Dla dodatkowej pewności, zmieszany materiał powinien być aplikowany do     

      specjalnych kształtek dostarczanych w zestawie i dopiero wówczas     

3.       umieszczany w jamie ustnej.

4. Polimeryzuj każdą z powierzchni przez 20 sek. za pomocą lampy Demetron 501 lub 40 sek. za pomocą każdej innej lampy.

5. Za pomocą zgłębnika sprawdź twardość powierzchni przed ostatecznym opracowaniem.

Użycie kształtek dostarczanych razem z materiałem CoreRestore.

1. Nałóż zmieszany materiał do odpowiedniej kształtki i umieść w miejscu preparacji

2. Delikatnie dociśnij kształtkę do zęba. To pozwoli na przemieszczenie materiału wewnątrz kształtki i eliminację ewentualnych pęcherzyków powietrza oraz na wydostanie się nadmiaru materiału przez otwór na szczycie kształtki.

3. Usuń nadmiary materiału ze szczytu kształtki i z okolicy przydziąsłowej.

4. Materiał polimeryzuje w czasie ok. 5 min. od momentu rozpoczęcia mieszania. Wiązanie można przyspieszyć poprzez 20sek. naświetlanie każdej powierzchni lampą polimeryzacyjną Demetron 501.**

5. Kiedy materiał spolimeryzuje usuń kształtkę za pomocą ostrego narzędzia lub wiertła. Kształtki są jednorazowego użytku.

*Uwaga: Zawiera kwas fosforowy. Unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku dostania się materiału do oczu skontaktować się z lekarzem. Nie połykać.

**Polecany czas polimeryzacji: Optilux 501 w trybie Boost – 10sek., w trybie Ramp 20sek., w trybie Regular 20sek. W przypadku stosowania innych lamp polimeryzacyjnych należy stosować się do zaleceń producenta.

Uwaga: Niespolimeryzowany materiał może powodować kontaktowe zapalenie skóry. Unikać kontaktu niespolimeryzowanej żywicy ze skórą i tkankami miękkimi. W przypadku kontaktu przemyć wodą.

OGRANICZONA GWARANCJA – OGRANICZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KERR.

Techniczne doradztwo firmy Kerr, zarówno ustne jak i pisemne, ma za zadanie wspomóc stomatologów stosujących produkty tej firmy. Jednak doradztwo takie nie powoduje rozszerzenia ograniczonej gwarancji, jaką daje firma Kerr, ani nie zwalnia samych lekarzy dentystów od sprawdzenia, czy produkty firmy Kerr nadają się do zaplanowanych przez nich zastosowań. Lekarze stomatolodzy ponoszą odpowiedzialność za nieprawidłowe użycie materiałów firmy Kerr.

W przypadku wady materiału lub złego wykonawstwa, odpowiedzialność firmy Kerr jest ograniczona do wymiany uszkodzonego produktu. Aby skorzystać z ograniczonej gwarancji firmy Kerr, wadliwy produkt musi być zwrócony firmie. Firma Kerr w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek lub celowe zniszczenia.

POZA WYMIENIONYMI WYŻEJ PRZYPADKAMI, FIRMA KERR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAWNYCH LUB DAJĄCYCH SIĘ WYWNIOSKOWAĆ, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SIĘ DO INSTRUKCJI, Z JAKOŚCIĄ MATERIAŁU, LUB JEGO WŁAŚCIWYM ZASTOSOWANIEM.

