GUARDIAN SEAL – instrukcja użycia
Lak szczelinowy z wypełniaczem

Nowy lak szczelinowy firmy Kerr służy do ochrony powierzchni okludalnych zębów przed próchnicą. Zawiera 30% wypełniacza co gwarantuje jego doskonałą płynność, nieprzezierność i odporność na ścieranie. W przeciwieństwie do innych tego typu produktów, stopień przezierności laku Guardian dobrano tak, by był łatwy do oceny i by można było skontrolować stan zęba pod nim.

Instrukcja użycia

1. Odizolować ząb za pomocą koferdamu lub wałków ligniny

2. Za pomocą pumeksu nie zawierającego fluoru i gumki Prophy Cup oczyścić

    powierzchnię zęba. Staranie opłukać i osuszyć.

3. Nałożyć na 15 sek. na powierzchnię żującą zęba 37,5% kwas fosforowy*     

    celem jej wytrawienia .Płukać przez 10 sek. Suszyć przez 5 sek.

4. Założyć kaniulę na strzykawkę z lakiem i wyciskać powoli ze stałym

    ciśnieniem.

5. Rozprowadzić lak cienką warstwą.

6. Polimeryzować przez 30 sek.

7. Sprawdzić w zgryzie i ewentualnie dopasować.

*Uwaga unikać kontaktu ze skórą ,oczami i tkankami miękkimi. Natychmiast spłukać wodą, w przypadku oczu skontaktować się z lekarzem. Nie połykać. Substancja może powodować zapalenie skóry.

Przeciwwskazania

· Nie zakładać na ogniska próchnicy

· Nie zakładać na nie wytrawionę powierzchnie

· Jeśli w czasie zakładania materiału dojdzie do kontaktu zęba ze śliną – ponownie wytrawić i powtórnie założyć lak

Uwaga : Kaniule są jednorazowego użytku

Uwaga : Nie spolimeryzowany materiał może spowodować zapalenie skóry.  

              Unikać kontaktu skóry lub tkanek miękkich z nie spolimeryzowanym    

              materiałem. 

OGRANICZONA GWARANCJA – OGRANICZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KERR.

Techniczne doradztwo firmy Kerr, zarówno ustne jak i pisemne, ma za zadanie wspomóc stomatologów stosujących produkty tej firmy. Jednak doradztwo takie nie powoduje rozszerzenia ograniczonej gwarancji, jaką daje firma Kerr, ani nie zwalnia samych lekarzy dentystów od sprawdzenia, czy produkty firmy Kerr nadają się do zaplanowanych przez nich zastosowań. Lekarze stomatolodzy ponoszą odpowiedzialność za nieprawidłowe użycie materiałów firmy Kerr.

W przypadku wady materiału lub złego wykonawstwa, odpowiedzialność firmy Kerr jest ograniczona do wymiany uszkodzonego produktu. Aby skorzystać z ograniczonej gwarancji firmy Kerr, wadliwy produkt musi być zwrócony firmie. Firma Kerr w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek lub celowe zniszczenia.

POZA WYMIENIONYMI WYŻEJ PRZYPADKAMI, FIRMA KERR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAWNYCH LUB DAJĄCYCH SIĘ WYWNIOSKOWAĆ, WŁĄCZAJĄC  W TO GWARANCJE ZWIĄZANE  ZE STOSOWANIEM SIĘ DO INSTRUKCJI, Z JAKOŚCIĄ MATERIAŁU, LUB JEGO WŁAŚCIWYM ZASTOSOWANIEM.

