OptiBond FL – instrukcja użycia
OptiBond™ FL to dwuskładnikowy światłoutwardzalny system łączący, przeznaczony do technik bezpośrednich, wykazujący najwyższy stopień ochrony przed mikroprzeciekiem, i oferujący przy tym dużą siłę wiązania do wielu różnych rodzajów powierzchni. Duża ilość wypełniacza gwarantuje kontrast na zdjęciu rentgenowskim i zapewnia prawdziwe „wiązanie strukturalne”, niespotykane w systemach nie zawierających wypełniacza. W materiale OptiBond FL substancje adhezyjne są rozpuszczone w rozpuszczalniku na bazie etanolu, co zmniejsza konieczność nakładania wielu warstw. 

Preparat OptiBond FL jest dostępny zarówno w buteleczkach, jak i w kapsułkach Unidose™. 

Instrukcja użycia systemu w obu rodzajach opakowań: 

Kapsułki UNIDOSE

Stosowanie preparatu OptiBond FL w postaci kapsułek Unidose:

· Otworzyć torebkę foliową wzdłuż perforowanego brzegu. 

· Wyjąć z folii żółtą (FL Prime) i czarną (FL Adhesive) kapsułkę OptiBond FL Unidose oraz aplikator.

· Chwycić za skrzydełka i odkręcić. Dłuższą część wyrzuć.

· Nałożyć primer za pomocą aplikatora.

· Do nałożenia systemu wiążącego użyć nowego aplikatora.

Wskazówki dotyczące stosowania na szkliwo i/lub zębinę preparatu w kapsułkach Unidose:

1. Odizolować i osuszyć opracowany ząb.

2. Nałożyć na 15 sekund na zębinę/szkliwo wytrawiacz Kerr Gel Etchant*, zawierający 37,5 % kwas fosforowy. Spłukiwać wodą aż do całkowitego usunięcia wytrawiacza – około 15 sekund. Delikatnie osuszyć sprężonym powietrzem, uważając przy tym, żeby nie przesuszyć zębiny. 

3. Umieścić końcówkę aplikatora w żółtej kapsułce Unidose (OptiBond FL Prime). Nakładać materiał na przygotowaną powierzchnię szkliwa/zębiny, wcierając delikatnie przez 15 sekund. Delikatnie osuszyć sprężonym powietrzem przez około 5 sekund. Na tym etapie powierzchnia zębiny/szkliwa powinna być delikatnie lśniąca. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia śliną.

4. Używając nowego aplikatora, umieścić końcówkę w czarnej kapsułce Unidose (OptiBond FL Adhesive). Nakładać materiał na przygotowaną powierzchnię szkliwa/zębiny, wcierając delikatnie przez 15 sekund. W razie potrzeby rozdmuchać preparat na zewnątrz lub usunąć nadmiar delikatnym podmuchem powietrza. 

5. Utwardzać światłem przez 20 sekund**.

6. Rozpocząć nakładanie kompozytu.

Preparat w BUTELECZCE 

Stosowanie materiału OptiBond FL w buteleczkach:

· Nanieś jedną kroplę primera OptiBond FL Prime do miseczki do bondów.

· Nanieś jedną kroplę OptiBond FL Adhesive do miseczki do bondów.

· Nanoś primer za pomocą aplikatora.

· Do nałożenia systemu wiążącego użyj nowego aplikatora.

Wskazówki dotyczące stosowania na szkliwo i/lub zębinę preparatu w buteleczkach:

1. Odizolować i osuszyć opracowany ząb.

2. Nałożyć na 15 sekund na szkliwo i zębinę wytrawiacz Kerr Gel Etchant*, zawierający 37,5 % kwas fosforowy. Spłukiwać wodą aż do całkowitego usunięcia wytrawiacza – około 15 sekund. Delikatnie osuszyć sprężonym powietrzem, uważając przy tym, żeby nie przesuszyć zębiny.

3. Nanieść OptiBond FL Prime (Butelka nr 1) do miseczki do bondu. Nakładać materiał na przygotowaną powierzchnię szkliwa i zębiny, delikatnie wcierając przez 15 sekund. Delikatnie osuszyć sprężonym powietrzem przez około 5 sekund. Na tym etapie powierzchnia zębiny powinna być delikatnie błyszcząca. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia śliną.

4. Nanieść OptiBond FL Adhesive (Butelka nr 2) do miseczki do bondu i nałożyć go równomiernie na szkliwo i zębinę, tworząc cienką warstwę. W razie potrzeby rozdmuchać preparat na zewnątrz lub usunąć nadmiar delikatnym podmuchem powietrza. 

5. Utwardzać światłem przez 20 sekund**.

6. Rozpocząć nakładanie kompozytu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

* UWAGA: Zawiera kwas fosforowy. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i tkankami miękkimi. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przepłucz natychmiast wodą. W przypadku kontaktu z oczami skonsultować się z lekarzem. Nie wolno stosować wewnętrznie.
**Zalecane czasy utwardzania przy użyciu lamp Kerr:

Optilux 501

tryb Boost

10 sekund




tryb Regular

20 sekund

LEDemetron I




10 sekund

LEDemetron II
 

  
10 sekund

Dla wszelkich innych lamp – patrz zalecenia producenta.

UWAGA: Nieutwardzona żywica metakrylanowa może powodować kontaktowe zapalenie skóry i uszkodzenie miazgi. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i tkankami miękkimi. Dokładnie przepłukać wodą w przypadku kontaktu.
OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KERR

Celem porad technicznych firmy Kerr, ustnych bądź pisemnych, jest pomoc stomatologom w stosowaniu produktu firmy Kerr. Porada taka nie rozszerza zakresu ograniczonej gwarancji firmy Kerr, ani nie zwalnia stomatologa ze skontrolowania, czy zastosowania i metody, jakie planuje użyć, są zgodne z docelowym zastosowaniem produktów firmy Kerr.  Stomatolog przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia produktów firmy Kerr.
W przypadku usterki materiałowej lub jakościowej wykonawstwa odpowiedzialność firmy Kerr jest ograniczona (według decyzji firmy Kerr) do wymiany wadliwego produktu lub jego części bądź zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych na zakup wadliwego produktu. Aby zrealizować warunki ograniczonej gwarancji, należy zwrócić wadliwy produkt do firmy Kerr. Firma Kerr w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody – bezpośrednie, uboczne ani pośrednie.
POZA PRZYPADKAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI POWYŻEJ, FIRMA KERR NIE UDZIELA ŻADNEJ RĘKOJMI, WYRAŹNEJ ANI DOMNIEMANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJĘ DOTYCZĄCĄ OPISU, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU.

