PREMISE – instrukcja użycia
Dziękujemy za zakupienie produktu wysokiej jakości firmy Kerr. Przez ponad 100 lat firma Kerr

buduje swoją reputację wytwarzając najwyższej jakości produkty o wysokiej wartości dla

stomatologów. Przed przystąpieniem do używania materiału prosimy poświęcić chwilę na

przeczytanie instrukcji.

PREMISE jest światłoutwardzalnym stomatologicznym materiałem kompozytowym na bazie

żywic, przeznaczonym do stosowania bezpośredniego. Dzięki zastosowaniu trzech typów

wypełniaczy (technologia trójfazowa), PREMISE oferuje wysoką polerowalność, wysoką

odporność mechaniczną oraz charakteryzuje się zmniejszonym skurczem polimeryzacyjnym.

Wskazania do stosowania obejmują wszystkie klasy próchnicy.

Nie ma potrzeby przechowywania materiału PREMISE w lodówce; zaleca się przechowywanie

kompozytu w temperaturze pokojowej. Okres trwałości wynosi 3 lata od daty produkcji. Data

ważności oznaczona jest na strzykawkach i kapsułkach Unidose. Nie wolno stosować materiału po upływie daty ważności.

Do utwardzania produktu zaleca się także stosowanie dobrej jakości źródła światła widzialnego o

dużej mocy (takiego jak Kerr Demetron 501 lub L.E. Demetron I). Prosimy pamiętać, że w

systemie PREMISE zastosowano kamforochinon jako fotoinicjator; ulega on wzbudzeniu w

zakresie długości fali około 465 nm.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby chronić kompozyt od światła widzialnego.

PROSIMY PAMIĘTAĆ:

Zakupili Państwo materiał kompozytowy  konfekcjonowany w  strzykawkach lub kapsułkach Unidose™.

Obydwa rodzaje dozowników charakteryzują się pewnymi wymaganiami dotyczącymi

obchodzenia się z nimi, których przestrzeganie zapewni doskonałą jakość materiału przez cały okres jego stosowania. Prosimy przestrzegać odpowiednich zaleceń

wymienionych poniżej, właściwych dla wybranej postaci dozownika.

Strzykawki. Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie strzykawek podczas stosowania: po

podaniu kompozytu zmniejsz ciśnienie w strzykawce poprzez przekręcenie tłoczka strzykawki o

dwa obroty w kierunku przeciwnym. Pozwoli to uniknąć gromadzenia się materiału w zatyczce

strzykawki oraz zapewni bezproblemowe używanie kompozytu.

Kapsułki Unidose. Kapsułki Unidose™ przeznaczone są do UŻYCIA U JEDNEGO PACJENTA.

Nie zamykaj i/lub nie używaj ponownie kapsułki Unidose™ po podaniu materiału pacjentowi.

PRZED APLIKACJĄ KOMPOZYTU: ZALECENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO POSTĘPOWANIA PRZY ZAKŁADANIU SYSTEMU WIĄŻĄCEGO

· Odizoluj ząb od przyległych zębów. Używaj przezroczystych pasków separujących ząb

(formówek). Zdecydowanie zaleca się stosowanie koferdamu.

· Wykazano, że na zębinie wilgotnej – nie zaś na suchej czy przesuszonej – można uzyskać

większą siłę połączenia współczesnych systemów łączących (takich jak OptiBond Solo

Plus). UWAGA: „Wilgotny” nie oznacza zanieczyszczenia krwią lub śliną.

· Należy ściśle przestrzegać kolejności zakładania podanej w tej ulotce.

· Określ dokładnie powierzchnie, które mają zostać pokryte systemem łączącym.

· Zaleca się wytrawienie zębiny.

· Prosimy upewnić się, że doprowadzane sprężone powietrze jest wolne od oleju oraz

innych zanieczyszczeń.

OPTIBOND SOLO PLUS I OPTIBOND SOLO PLUS SAMOWYTRAWIAJĄCY PRIMER

Jeśli zakupili Państwo materiał PREMISE w postaci zestawu Standard Kit, to zauważą Państwo,

że do zestawu dołączono system łączący OptiBond Solo Plus. Jest to system wiążący zalecany

do stosowania z wszystkimi kompozytami firmy Kerr. OptiBond Solo Plus zawiera jako

wypełniacz 15% szkła barowego, o średnicy cząsteczek 0,4 mikrona – takiego, jakie znajduje się

w kompozycie Kerr Point 4. Ta szczególna technologia zapewnia wysoki stopień ochrony przed

mikroprzeciekiem, gwarantując przy tym dużą siłę wiązania do wielu różnych rodzajów

powierzchni. Wypełniacz ten stanowi nie tylko wzmocnienie strefy hybrydowej, lecz penetruje

także do kanalików zębinowych, tworząc prawdziwe „wiązanie strukturalne”. W materiale

OptiBond Solo Plus substancje adhezyjne rozpuszczone są w etanolu, co znacznie zmniejsza

konieczność pracochłonnego nakładania wielu warstw i wcierania, charakterystycznego dla

klejów acetonowych. OptiBond Solo Plus zalecany jest do stosowania w wiązaniu bezpośrednim

i pośrednim (w połączeniu z systemami lutującymi).

OptiBond Solo Plus dostępny jest w butelkach oraz jednorazowych kapsułkach.

System kapsułek (Unidose™) firmy Kerr był pierwszym systemem tego rodzaju,

zaplanowanym jako krok w kierunku zapewnienia świeżego materiału dla każdej procedury

wiązania oraz jako najlepsze z możliwych zabezpieczenie przed zakażeniem. Rozwiązanie to jest chronione patentem U.S. Patent 5,860,806.

OptiBond Solo Plus można stosować z techniką całkowitego wytrawiania („total etch”) lub

samowytrawiania („self etch”). Dla wygody dołączono kwas fosforowy, do stosowania przy

całkowitym wytrawianiu, oraz butelkę primera  OptiBond Solo Plus Samowytrawiający Primer – w przypadku, gdy preferują Państwo technikę samowytrawiania. Poniżej podano zalecenia dla obydwu technik.

POŁĄCZENIE KOMPOZYTU PREMISE DO SZKLIWA I ZĘBINY PRZY UŻYCIU OPTIBOND SOLO PLUS. TECHNIKA CAŁKOWITEGO WYTRAWIANIA

1. Odizoluj i osusz ząb.

2. Nanieś wytrawiacz Kerr Gel Etchant* na szkliwo i zębinę i pozostaw na 15 sekund. Opłucz

dokładnie upewniając się, że wytrawiacz został usunięty w całości.

3. Osusz lekko, nie przesuszaj.

4. W przypadku stosowania materiału OptiBond Solo Plus dozowanego z butelki, wstrząśnij krótko butelkę przed użyciem. W przypadku stosowania materiału OptiBond Solo Plus w postaci kapsułek  Unidose, chwycić kapsułkę za skrzydełka. Każdą część przekręcić w odwrotnym kierunku aż do całkowitego otwarcia. Dłuższą część należy wyrzucić.

5. Wcieraj OptiBond Solo Plus w powierzchnię szkliwa i zębiny delikatnymi ruchami

 przez 15 sekund.

6. Usuń nadmiar systemu wiążącego DELIKATNIE osuszając powietrzem z dmuchawki przez

maksymalnie 3 sekundy.

7. Utwardzaj światłem lampy przez 20 sekund**.

8. Rozpocznij nakładanie kompozytu PREMISE.

Uwaga: Pojemniczki do mieszania Kerr Disposable Mixing Well, końcówki na strzykawkę z wytrawiaczem Gel Etchant Tips oraz końcówki Applicator Tips są przeznaczone do jednorazowego użycia.

POŁĄCZENIE KOMPOZYTU PREMISE DO SZKLIWA I ZĘBINY PRZY UŻYCIU OPTIBOND SOLO PLUS. TECHNIKA SAMOWYTRAWIANIA

1. Nałóż samowytrawiający primer na powierzchnię szkliwa/zębiny, delikatnie wcierając przez 15 sekund.

2. Osusz sprężonym powietrzem przez 3 sekundy.

3. W przypadku stosowania materiału OptiBond Solo Plus dozowanego z butelki, wstrząśnij krótko butelkę przed użyciem. W przypadku stosowania materiału OptiBond Solo Plus w postaci

kapsułek Unidose, chwycić kapsułkę za skrzydełka. Każdą część przekręcić w odwrotnym kierunku aż do całkowitego otwarcia. Dłuższą część należy wyrzucić.

4. Wcieraj OptiBond Solo Plus w powierzchnię szkliwa i zębiny delikatnymi ruchami

przez 15 sekund.

5. Usuń nadmiar systemu wiążącego DELIKATNIE osuszając powietrzem z dmuchawki przez

maksymalnie 3 sekundy.

6. Ponownie nałóż OptiBond Solo Plus, delikatnie wcierając przez 15 sekund.

7. Usuń nadmiar systemu wiążącego DELIKATNIE osuszając powietrzem z dmuchawki przez

maksymalnie 3 sekundy.

8. Utwardzaj światłem lampy przez 20 sekund**.

9. Rozpocznij nakładanie kompozytu PREMISE.

NAKŁADANIE KOMPOZYTU PREMISE

Materiał kompozytowy PREMISE dostępny jest w wielu różnych kolorach. Aby uzyskać

szczegółowe informacje o dostępnych kolorach i ich różnych zastosowaniach, patrz „Objaśnienie

systemu kolorów PREMISE” poniżej.

Z uwagi na zmniejszony skurcz polimeryzacyjny materiału PREMISE, można nakładać warstwy

o grubości 2,5mm. Prosimy pamiętać o całkowitym utwardzaniu każdej warstwy materiału stosując lampy polimeryzacyjne wysokiej jakości (Demetron 501 lub L.E.Demetron I)

1. Wybierz żądany kolor (kolory).

2. Stosowanie materiału w strzykawkach: po wyciśnięciu materiału na podkładkę, cofnij tłoczek strzykawki co najmniej o dwa pełne obroty, aby zmniejszyć ciśnienie materiału w strzykawce.

Stosowanie kapsułek Unidose: umieść kapsułkę w pistolecie. Umieść końcówkę kapsułki na dnie ubytku. Uwaga! Wyciskaj powoli stosując równomierny nacisk.

3. Kolejne warstwy powinny mieć grubość nie większą niż 2,5mm. Po nałożeniu warstwy

wygładź nałożony materiał kompozytowy, aby zapewnić adaptację brzeżną.

4. Każdą warstwę utwardzaj światłem przez 40 sekund**. Gdy dostępnych jest wiele

powierzchni, naświetlaj każdą z powierzchni przez podany powyżej czas.

OBJAŚNIENIE SYSTEMU KOLORÓW PREMISE

Odcienie szkliwne i zębinowe______________________________________

Odcienie szkliwne i zębinowe materiału PREMISE oparte są na systemie kolorów VITA.

Opracowano je w celu dopasowania do stopnia przezierności szkliwa i zębiny; należy je nakładać

odpowiednio do warstw struktury zęba usuniętych podczas opracowywania ubytku.

Dostępne są także 4 niepowtarzalne kolory transparentne oraz 2 kolory bardzo jasne, w celu

uzyskania jak najlepszych efektów estetycznych. Dalsze objaśnienia dla tych odcieni specjalnych zamieszczono poniżej.

Odcienie translucentne                                                                               

Odcienie translucentne zaprojektowano do względnie łatwego wykonywania wypełnień o wysokich walorach estetycznych. Kolory te przeznaczone są do nakładania jako ostatnia warstwa o bardzo małej grubości, dając stomatologowi wszystko to, co konieczne do odtworzenia struktury zęba z uzyskaniem realistycznych wyników. Naszym celem jest dostarczenie Państwu narzędzi zapewniających uzyskanie doskonałej głębi i piękna  każdego wypełnienia.

Każdy z kolorów translucentnych cechuje się specyficznym współczynnikiem kontrastu i lekkim

zabarwieniem. Przybliżone wartości oraz opis zamieszczono w tabeli poniżej:

	Kolor
	Opis
	Współczynnik

kontrastu


	Przezroczystość w %



	Amber (Bursztynowy)
	Żółty/czerwony
	45-55
	45-55



	Grey (Szary)
	Szary
	45-55
	45-55



	Clear (Przezroczysty)
	Bezbarwny
	45-55
	45-55

	Super Clear (Super-przezroczysty)


	Bezbarwny
	20-30
	75-80




Odcienie bardzo jasne (XL1, XL2)

Odcienie bardzo jasne mogą być przydatne do wypełniania zębów wybielonych bądź zębów

mlecznych. Są one bielsze niż najjaśniejszy kolor VITA1. Aby dobrze zapoznać się z tymi kolorami, zaleca się kilka ćwiczeń i zabaw z materiałem poza jamą ustną, 

Zestaw Standard Kit zawiera kolornik, który pomaga przy dobieraniu kolorów. Zakładki w

kolorniku zaprojektowano jako dokładny wskaźnik wyglądu każdego z kolorów po utwardzeniu.

Odcienie  o dużej gęstości

Dostępne są trzy odcienie o dużej gęstości, przeznaczone do wypełnień kompozytowych w

zębach bocznych. Ich kolory opracowane są według systemu VITA1 i charakteryzują się wyższą

gęstością niż pozostałe kolory materiałów PREMISE. Wyprodukowano je zgodnie z tą samą technologią trójfazową co inne odcienie, lecz ogólna ilość zawartego w nich wypełniacza jest

większa. Wynikiem tego jest nieznaczne zmniejszenie wartości skurczu polimeryzacyjnego

odcieni o wysokiej gęstości, w porównaniu do pozostałych odcieni. Dlatego też zalecana

grubość warstwy materiałów o wysokiej gęstości wynosi 3mm, co pozwala na oszczędność

czasu stomatologa podczas procesu wypełniania ubytku.

Poniżej podano listę kolorów dostępnych w systemie materiałów kompozytowych PREMISE:

Kolory szkliwne: 

A1A2A3A3.5A4

B1B2B3B4

C1C2C3C4

D2D3D4

Kolory zębinowe: 

A2A3A3.5A4

B1B2C2

D2

Kolory translucentne: 

Bursztynowy

Szary

Przezroczysty

Super-przezroczysty

Kolory bardzo jasne: XL1

XL2

(XL2 jest jaśniejszy od XL1)

Kolory o wysokiej gęstości:

 A3A3.5A4

Oznaczenie koloru wytłoczono na strzykawkach w górnej części tłoczka, w pobliżu pokrętła.

Ponadto kolor zaznaczony jest na etykiecie każdej strzykawki. Kapsułki Unidose mają także

wytłoczone oznaczenie koloru, w celu wyeliminowania pomyłki w przypadku zamiany

oryginalnych opakowań.

Wskazówki dotyczące sterylizacji pistoletu do kompozytu w kapsułkach Unidose: Autoklaw parowy, 3 minuty w 134 °C (273 F)

OPTIGUARD

OptiGuard jest uszczelniaczem do powierzchni kompozytowych, który stosować można jako ostatnią warstwę nakładaną na wszystkie wypełnienia kompozytowe. W nowoczesnych materiałach o bardzo krótkim czasie utwardzania mogą powstawać mikroszczeliny, mogące prowadzić do przedwczesnego zużycia kompozytu, a także mogące poszerzać się pod powierzchnią. Nałożenie materiału OptiGuard na powierzchnię kompozytu może zwiększać wytrzymałość na zużycie i trwałość wypełnienia.

Instrukcja użycia - OptiGuard

1. Opłucz i osusz ostateczne wypełnienie.

2. Wytrawiaj przez 15 sekund powierzchnię wypełnienia oraz 2mm szkliwa wokół

brzegu wypełnienia, używając wytrawiacza Kerr Gel Etchant*.

3. Opłucz ząb dokładnie i osusz używając sprężonego powietrza wolnego od oleju.

4. Po umieszczeniu małej ilości materiału OptiGuard w naczyńku do mieszania, nałóż

aplikatorem Kerr cienką warstwę na wytrawioną powierzchnię. Lekko przedmuchaj, aby

wyrównać nałożony materiał na powierzchni.

5. Utwardzaj powierzchnię światłem przez 20 sekund**.

6. Skontroluj w zwarciu w razie potrzeby.

1VITA jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy VITA Zahnfabrik Company, Niemcy.

* UWAGA! Zawiera kwas fosforowy. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i tkankami miękkimi. W

przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przepłucz natychmiast wodą. W przypadku kontaktu z

oczami skonsultuj się z lekarzem. Nie spożywaj.

** Zalecane czasy utwardzania: L.E.Demetron I przez 10 sekund lub Optilux 501 w trybie

Boost przez 10 sekund, w trybie Ramp przez 20 sekund lub w trybie Regular przez 20 sekund.

Dla wszelkich innych lamp – patrz zalecenia producenta.

UWAGA! Nieutwardzona żywica metakrylowa może powodować kontaktowe zapalenie skóry i

uszkodzenie miazgi. Unikaj kontaktu ze skórą, oczami i tkankami miękkimi. Dokładnie

przepłucz wodą w przypadku kontaktu.

Ograniczona gwarancja – Ograniczenia odpowiedzialności firmy Kerr

Celem porad technicznych firmy Kerr, ustnych bądź pisemnych, jest pomoc stomatologom w

stosowaniu produktów firmy Kerr. Porady takie nie niosą ze sobą poszerzenia ograniczonej

gwarancji firmy Kerr, ani nie zwalniają stomatologa od obowiązku zbadania produktów firmy

Kerr pod kątem ich przydatności do zamierzonych zastosowań i zabiegów. Stomatolog przyjmuje

na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego

użycia produktów firmy Kerr.

W przypadku wady materiału lub jakości wykonania, odpowiedzialność firmy Kerr ograniczona

jest, według decyzji firmy Kerr, do wymiany wadliwego produktu lub jego części, bądź zwrotu

rzeczywistych kosztów poniesionych na zakup wadliwego produktu. Aby zrealizować warunki

ograniczonej gwarancji, należy zwrócić wadliwy produkt do firmy Kerr. Firma Kerr w żadnym

wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – bezpośrednie, uboczne bądź

pośrednie.

POZA WARUNKAMI WYSZCZEGÓLNIONYMI POWYŻEJ, FIRMA KERR NIE UDZIELA

ŻADNEJ RĘKOJMI, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOMNIEMANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO

GWARANCJĘ DOTYCZĄCĄ OPISU, JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO

OKREŚLONEGO CELU.
