					

TAKE 1® ADVANCED™ BITE
MASA DO REJESTRACJI ZWARCIA


INSTRUKCJA UŻYCIA

Take 1® Advanced™ Bite jest addycyjną, poliwinylosiloksanową masą wyciskową, przeznaczoną do rejestracji zwarcia.

Zakładanie pojemnika z masą do podajnika
1. Podnieść przycisk zwalniający podajnika i cofnąć tłok do oporu.
2. Zwolnić zacisk znajdujący się w górnej części podajnika odsłaniając szczelinę dla pojemnika.
3. Umieścić pojemnik w podajniku, nacięciem w podstawie pojemnika skierowanym do dołu, w kierunku wypukłości podajnika.
4. Zamknąć zacisk, aby ustabilizować pojemnik.

Zakładanie końcówki mieszającej
1. Trzymając pojemnik nakrętką skierowaną do siebie obrócić nakrętkę o 90° w lewo, ustawiając ją zgodnie z nacięciem na pojemniku.
2. Pociągając zdjąć nakrętkę z pojemnika.
3. Nałożyć końcówkę mieszającą na pojemnik ustawiając końcówkę zgodnie z wycięciem na pojemniku.
4. Docisnąć końcówkę mieszającą i przekręcić pojemnik o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustabilizować końcówkę.

Stosowanie podajnika
1. Delikatnie i jednostajnie naciskać dźwignię podajnika, aby wymieszać i wycisnąć materiał z końcówki mieszającej.
2. Po zwolnieniu dźwigni materiał przestaje wypływać.

Czyszczenie podajnika
1. Podajnik można czyścić powszechnie dostępnymi detergentami.
2. Do czyszczenia podajnika nie wolno stosować rozpuszczalników organicznych. Rozpuszczalniki mogą rozpuszczać i uszkodzić elementy podajnika.

Czasy pracy i wiązania masy Take 1® Advanced™ Bite
Czas pracy: 30 sekund od rozpoczęcia mieszania.
Czas wiązania: 1 minuta od rozpoczęcia mieszania.

*Podany czas pracy dotyczy temperatury 23°C. Podany czas wiązania dotyczy temperatury 37°C. Powyższe czasy mogą ulec zmianie w zależności od warunków przechowywania, temperatury, wilgotności oraz czasu od momentu zakupu produktu.

Aplikacja masy Take 1® Advanced™ Bite
Aplikując masę bezpośrednio z końcówki mieszającej pokryć odwzorowywane powierzchnie żujące lub brzegi sieczne zębów warstwą masy o grubości około 5 mm.

W przypadku rejestracji zwarcia w odcinku przednim pokryć warstwą masy o grubości około 5 mm powierzchnie zębów żuchwy i szczęki.

W przypadku stosowania łyżki do rejestracji zwarcia, obydwie powierzchnie łyżki pokryć 2-3 mm warstwą masy Take 1® Advanced™ Bite.

Wyjęcie gotowego kęska zgryzowego z jamy ustnej
Gotowy kęsek z masy Take 1® Advanced Bite można wyjąć z jamy ustnej po 1 minucie od momentu rozpoczęcia mieszania masy. Delikatnie ściągnąć kęsek  z powierzchni zębów i wyjąć z jamy ustnej.

Umieszczanie kęska na  modelu
W przypadku trudności z umieszczeniem kęska na modelu odciąć nadmiary masy. Take 1® Advanced™ Bite uzyskuje największą sztywność po 3 minutach od rozpoczęcia mieszania umożliwiając natychmiastowe, odpowiednie umieszczenie kęska na modelu.

INNE ZASTOSOWANIA

Sprawdzanie dopasowania uzupełnień protetycznych
Take 1® Advanced™ Bite można również stosować do sprawdzania dopasowania uzupełnień protetycznych. Pokryć wewnętrzną powierzchnię uzupełnienia cienką warstwą masy i osadzić uzupełnienie. Krótki czas wiązania Take 1® Advanced™ Bite umożliwia skrócenie postępowania, a kontrastowy kolor zapewnia doskonałą kontrolę wzrokową.

Wyciski transferowe
Duża sztywność sprawia, że Take 1® Advanced™ Bite jest idealną masą do wycisów transferowych przy implantach. Take 1® Advanced™ Bite minimalizuje odkształcenia powstające podczas wyjmowania wycisku z ust, bez ryzyka pęknięcia lub urazu u pacjenta. Ze względu na wysoką sztywność masy należy, zablokować wszystkie podcienia, przed pobraniem wycisku.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać przedłużonej ekspozycji na zbyt wysoką temperaturę.

Ograniczona gwarancja
Ograniczenie odpowiedzialności firmy Kerr
Techniczne doradztwo firmy Kerr, zarówno ustne jak i pisemne, ma za zadanie wspomóc stomatologów stosujących produkty tej firmy. Jednak doradztwo takie nie powoduje rozszerzenia ograniczonej gwarancji, jaką daje firma Kerr, ani nie zwalnia samych lekarzy dentystów od sprawdzenia, czy produkty firmy Kerr nadają się do zaplanowanych przez nich zastosowań. Lekarze stomatolodzy ponoszą odpowiedzialność za nieprawidłowe użycie materiałów firmy Kerr.
W przypadku wady materiału lub złego wykonawstwa, odpowiedzialność firmy Kerr jest ograniczona do wymiany uszkodzonego produktu. Aby skorzystać z ograniczonej gwarancji firmy Kerr, wadliwy produkt musi być zwrócony firmie. Firma Kerr w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie przypadkowe lub celowe zniszczenia.
POZA WYMIENIONYMI WYŻEJ PRZYPADKAMI, FIRMA KERR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SIĘ DO INSTRUKCJI, Z JAKOŚCIĄ MATERIAŁU LUB JEGO WŁAŚCIWYM ZASTOSOWANIEM.
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